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INFORME DE EVALUACION

Numero(s) de Referencia (s):

10LP1575 Vigilancia fuentes fijas.

Fecha de Evaluacion: 2010-10-04.
LABORATORIOS LABORATORIQS LABOBATORIOS ORGANISMOS'DE UNIDADES I?E PROVEEDORES
DE ENSAYOS |DE CALIBRACION CLINICOS CERTIFICACION |VERIFICACION| DE ENSAYOS

Rama o Area: ‘ Fuentes Fijas.

1. DATOS GENERALES

Nombre Razon Social:

Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C.

Nombre del Laboratorio

Centro de Investigacién en Materiales Avanzados, S.C.

Calle y Numero:

Miguel de Cervantes No. 120.

Coloniay C.P.

Col. Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31109.

Ciudad/Estado Chihuahua, Chih.

Teléfono/Fax: 01614 439 11 16.

Fax: 01 614 439 4884.

Correo Electrénico

Julio.fierro@cimav.edu.mx.

Persona de contacto:

Ing. Julio César Fierro Alonso.

2.- TIPO DE SERVICIO

[] Acreditacion inicial

[
=

Reevaluacion de la acreditacion

Vigilancia

Ampliacion de métodos o procedimientos de
calibracion

Ampliacién de alcance(s) de medicion ya
acreditados

Ampliacién de signatarios autorizados

O o o o

Ampliacion de instalaciones

[
[

Actualizacion en la parte técnica de
normas/métodos o procedimientos

Actualizacion del sistema de gestidon
Actualizacion por cambio en su situacion legal

(cambio de razoén social, cambio de propietario y
fusiones de empresas)

Actualizacién por cambio de instalaciones o
domicilio
Seguimiento por revision de acciones correctivas

Seguimiento por revision de acciones correctivas

3. TIPO DE EVALUACION

Evaluacion: ] Documental X Sistema de Gestion
) X Sitio X Parte Técnica
Seguimiento por revision de ] Documental E ;: ng:z:gz
acciones correctivas [] Sitio [] 3a Revisién
No conformidades tipo A abiertas 2
No conformidades tipo B abiertas 1
No conformidades tipo C abiertas 0

Toda la informacién consultada y generada durante esta evaluacidon se maneja de

1de9

forma confidencial. La entidad mexicana de acreditacién, a.c., se reserva el

derecho de proceder conforme a sus procedimientos y a la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizaciéon en caso de que se viole la confidencialidad de este

documento.
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INFORME DE EVALUACION

Numero(s) de Referencia (s):

10LP1575 Vigilancia fuentes fijas.

Fecha de Evaluacion:

2010-10-04.

4. CRITERIOS DE EVALUACION

gases.

Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 (Norma 17025)
Politica de Incertidumbre de ema (PI)

Politica de Trazabilidad de ema (PT)

Politica de Ensayos de Aptitud de ema (PEA)
Criterios de aplicacion de las normas NMX-EC-17025-IMNC-2006 de ema (CA 17025)
Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién (LFMN)
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion (RLFMN)
Sistema de Gestion del Laboratorio (SGL)
Si se aplican otros criterios, listas de verificacidon y guias técnicas, previamente dados a conocer al
cliente, indicar cuales: Lista de verificacion de la rama de fuentes fijas FOR-LP-012-00 muestreo de

5. DATOS DEL GRUPO EVALUADOR

DESIGNACION

NOMBRE

NUM. REGISTRO PNE

FIRMA

Evaluador Lider
Técnico

Ing. Zeus Gonzalez Soto

EVLTFF-17025-005-LE

Evaluador

Ing. Juan Gabriel Vargas Torres

Experto Técnico ETFF-044-LE
Representante No asiste No aplica ========
Dependencia

6. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA EVALUACION

La visita de evaluacion tiene como objetivo y alcance realizar la evaluacion de la competencia técnica del laboratorio
Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.A. de C.V.,la cual incluye verificar la implementacion del
sistema de gestion de calidad, el cumplimiento del sistema de gestion conforme a la norma NMX-EC-17025-IMNC-
2006 (ISO/IEC 17025:2005), el cumplimiento de los requisitos establecidos en la LFMN, su reglamento, las politicas,
procedimientos y criterios de la ema, a.c., asi como corroborar la competencia técnica del personal signatario en el
alcance sujeto a evaluacién. Lo anterior para la evaluacién de la conformidad como laboratorio de ensayo en la rama

de Fuentes Fijas.

Toda la informacién consultada y generada durante esta evaluacidon se maneja de
forma confidencial. La entidad mexicana de acreditacién, a.c., se reserva el
derecho de proceder conforme a sus procedimientos y a la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizaciéon en caso de que se viole la confidencialidad de este

documento.
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INFORME DE EVALUACION

Numero(s) de Referencia (s):

10LP1575 Vigilancia fuentes fijas.

Fecha de Evaluacion: 2010-10-04.
7. PERSONAL EVALUADO.
Signatario Firma
(SI/NO)
e Puesto en la Personal Personal | (Numero de
No. Profesion y Nombre . . .
organizacion gerencial operativo | acuerdo a
tabla de
alcances)
1. Ing. Julio Fierro Alonso Representante S| NO NO
autorizado.
2, Administrador del
Ing. Julio Fierro Alonso Programa de Sl NO NO
Calidad
3. Ing. Elias Ramirez Gerente de
. ; SI Si Si
Espinoza. Laboratorio.
4. Dr. AIfred9 Campos Técnico. NO S| S|
Trujillo.
5. Ing. Jorge Ivan Carrillo Técnico. NO S| S|
Flores.
6. Ing. Ramén Gémez Vargas. Técnico. NO SI NO

8. HALLAZGOS.
8.1 NO CONFORMIDADES

10LP1575 Vigilancia.

NC Criterio de
No. evaluacion

Descripcion de la no

conformidad (A,

Clasificacion

BoC)

Descripcioén de las acciones correctivas
presentadas para resolver la no

conformidad

Estado de la No
Conformidad
(abierta/cerrada)

Las NC del sistema se registraron en el informe 10LP1576 Eléctrica — Electrénica.

6.1.2
PT

El laboratorio no cuenta con
autorizacién de trazabilidad a
patrones internacionales emitida
por DGN para el gas de
referencia de CO de
concentraciéon 1 003,3 umol/mol.

54.2
PEA

El laboratorio, en su tercera
vigilancia, no ha participado en
un ensayo de aptitud habiendo
disponible para la subrama de
gases de combustién (métodos
EPA 3Ay EPA 10).

3. 5.5.2

No se han realizado las pruebas
de error de calibracion, bias y
drift del equipo analizador de
oxigeno para el parametro
oxigeno. El equipo se verifica en
campo cada vez que se utiliza 'y

existen registros de esto.

Toda la informacién consultada y generada durante esta evaluacidon se maneja de
forma confidencial. La entidad mexicana de acreditacién, a.c., se reserva el
derecho de proceder conforme a sus procedimientos y a la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizaciéon en caso de que se viole la confidencialidad de este

documento.
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Numero(s) de Referencia (s): | 10LP1575 Vigilancia fuentes fijas.

Fecha de Evaluacion: 2010-10-04.

8.2 ALCANCE QUE AFECTAN LAS NC's TIPO A

A continuacion debe indicar el o los procedimiento(s),método(s), servicio(s) ,puntos o intervalos de
medicion que se ve(n) afectado(s) por la (s) no conformidad(es) tipo A.

La NC 3 afecta al método EPA 3A.

La NC 1 afecta al método EPA 10.

8.3TRABAJO DE ENSAYO/CALIBRACION NO CONFORME

Indicar las no conformidades que requieren que el laboratorio aplique de forma completa el requisito 4.9
Control de trabajo de ensayo o calibracion no conforme:

La NC 3 implica la implementacién del procedimiento de ensayo no conforme.

9. DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL LABORATORIO CON CADA UNO DE LOS
SIGUIENTES REQUISITOS.

9.1 Adecuacion de la organizacion y del sistema de gestion, para dar cumplimiento a la norma NMX-EC-
17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 y para dar confiabilidad en la calidad de sus resultados.

El laboratorio cuenta con un sistema de calidad implementado en donde se incluyen todas las actividades de
gestion y técnicas. Se cuenta con instructivos de uso de los equipos y los registros de todas las actividades.

El laboratorio mantiene la competencia del personal, cuenta con los equipos necesarios y las instalaciones permiten
el desarrollo de todos los ensayos.

9.2 Acciones correctivas y seguimiento para verificar la efectividad de las mismas, derivadas de
evaluaciones anteriores, auditoria interna, trabajo de ensayo o calibracién no conforme.

Para las no conformidades encontradas en las anteriores visitas de ema y las auditorias internas, el laboratorio ha
aplicado su procedimiento de acciones correctivas CA06-09 para la atencion de cada no conformidad en su formato
CAO06F01-03. En todos los casos presenta los registros de analisis de la causa en formato CA06F02-02 usando la
técnica de diagrama de Causa-Efecto. También presenta las correcciones que eliminan la no conformidad y la
evaluacion de la efectividad de la accion correctiva tomada.

9.3 Control de los registros de calidad y técnicos generados por el sistema de gestién.

El laboratorio presenta evidencia del control de los registros a través del procedimiento CA-02-09 Existe
cumplimiento de lo requerido por la NMX-EC-17025-IMNC-2006 y su sistema de gestién en cuanto a la disposicion,
manejo y retencién de los registros.

9.4 Calificacién técnica del personal operativo y general evaluado, su experiencia y autoridad, incluyendo
los responsables para autorizar los informes de ensayo o calibracion.

Los signatarios y analistas son competentes técnicamente en los métodos evaluados. Cumplen los requisitos de
competencia, experiencia y conocimientos establecidos por el Laboratorio.

Confirma la autoridad expresada en su perfil de puestos ya que los informes sdélo son firmados por algun signatario
autorizado antes de emitirlos al cliente.

Toda la informacién consultada y generada durante esta evaluacidon se maneja de 4de9
forma confidencial. La entidad mexicana de acreditacién, a.c., se reserva el
derecho de proceder conforme a sus procedimientos y a la Ley Federal sobre FOR-AC-051-06

Metrologia y Normalizaciéon en caso de que se viole la confidencialidad de este
documento.
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Numero(s) de Referencia (s): | 10LP1575 Vigilancia fuentes fijas.

Fecha de Evaluacion: 2010-10-04.

9.5 Adecuaciéon de las instalaciones y condiciones ambientales del laboratorio, asi como del equipo y
patrones y cumplimiento de programas de verificacién y/o calibracién.

El laboratorio demuestra que sus instalaciones son adecuadas para realizar las pruebas, controla y registra las
condiciones ambientales importantes como es la humedad relativa y la temperatura en el area de analisis y
acondicionamiento de muestras.

9.6 Métodos de ensayo y/o procedimientos de calibracion y validacion de los mismos.

El laboratorio cuenta con procedimientos para todas las pruebas dentro del alcance vigilado:
LCAPT27-04 Determinacién de oxigeno y bidxido de carbono por celdas electroquimicas.
LCAPT11-06 Determinacion de mancha de hollin.

LCAPT42-04 Determinacién de mondéxido de carbono por celdas electroquimicas.

9.7 Cumplimiento con la Politica de Trazabilidad de las mediciones de ema.

El laboratorio no cumple con la politica de trazabilidad dado que no cuenta con todos los materiales de referencia
para realizar sus verificaciones intermedias. No cuenta con cartas de autorizacion de DGN para los gases de
calibracion.

9.8 Aseguramiento de la calidad de los resultados, el laboratorio aplica como minimo dos formas de control
de calidad para cada método de ensayo o procedimiento de calibracion referido en el alcance de
acreditacion.(5.9.1 y CA17025)

Métodos o procedimientos en los que se

Forma .
aplica
Uso periédico y programado de materiales de referencia y EPA 3A, EPA 10
otros materiales de caracteristicas conocidas (muestras
control).
Repeticiones regulares del ensayo o calibracién a la EPA 3A, EPA 10

misma muestra (pruebas de repetibilidad) o esquemas de
aptitud internos entre analistas o técnicos.

Repeticiones peridédicas del ensayo o calibracion en NA
elementos de ensayo o calibraciones retenidas,
realizadas por dos 0 mas analistas o técnicos.

Realizacion de ensayos de la misma muestra en forma NA
programada, por diferentes métodos de ensayo o
calibracién dos diferentes muestras probadas en el mismo
equipo.

Registro y monitoreo de resultados de ensayo o NA
calibracion obtenidos por clientes o proveedores del
laboratorio sobre la misma muestra (cartas control).

Participacion en programas de ensayos de aptitud u otras NA
formas de comparaciones interlaboratorios.

Otras formas de control de calidad, describirlas: NA

Toda la informacién consultada y generada durante esta evaluacidon se maneja de 5de 9
forma confidencial. La entidad mexicana de acreditacién, a.c., se reserva el

derecho de proceder conforme a sus procedimientos y a la Ley Federal sobre FOR-AC-051-06
Metrologia y Normalizaciéon en caso de que se viole la confidencialidad de este

documento.
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Numero(s) de Referencia (s): | 10LP1575 Vigilancia fuentes fijas.

Fecha de Evaluacion: 2010-10-04.

9.9 Evaluacion de cumplimiento con la Politica de EA de ema

LABORATORIO

INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD EN QUE HA PARTICIPADO EL

El laboratorio no ha participado en el EA de gases de combustion realizado por el CENAM desde la

acreditacion inicial.

NI B GEVD G2 o el e Pruebas, procedimientos o mediciones | Resultados
programa de ensayos de Organizador de resultados del involucradas (detallar) (S, NS, C)'
aptitud EA T
T S= Satisfactorio, NS= No satisfactorio, C=Cuestionable
Evaluaciéon de cumplimiento con la periodicidad de participacion:
En el caso de una renovacién o reevaluacién, el laboratorio cubri6 todas las ramas de Sl NO
ensayos o areas de calibracion incluidas en el alcance de su acreditacion, participando en el NO APLICA
periodo de 4 ainos en por lo menos un programa de EA para cada subrama o subarea principal
del alcance de su acreditacion, obteniendo resultados satisfactorios.
Si sefial6 NO levantar la NC como tipo A
En el caso de la tercera vigilancia, el laboratorio ha participado en al menos un programa de Sl X NO
ensayo de aptitud
Si sefialé6 NO levantar la NC como tipo B
En el caso de la segunda vigilancia, el laboratorio ha participado en al menos un programa de Sl NO
ensayo de aptitud. NO APLICA
Si sefial6 NO levantar la NC como tipo C
En el caso de acreditacion inicial , el laboratorio ha participado en al menos un programa de
ensayo de aptitud en alguna de las subramas o subareas principales dentro del alcance sl NO
acreditado NO APLICA

Si sefial6 NO levantar la NC como tipo A

NOTA: En el caso de la primera vigilancia, si el laboratorio no ha participado en ningun programa de ensayo de aptitud y si ha
habido programas disponibles para su alcance de acreditaciéon en dicho periodo, se le debe comentar verbalmente que

debe dar cumplimiento a la Politica de Ensayos de aptitud para evitar no conformidades en un futuro.

Toda la informacién consultada y generada durante esta evaluacidon se maneja de
forma confidencial. La entidad mexicana de acreditacién, a.c., se reserva el
derecho de proceder conforme a sus procedimientos y a la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizaciéon en caso de que se viole la confidencialidad de este
documento.
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10. CONCLUSIONES

10.1 MODIFICACIONES AL ALCANCE ACREDITADO:

Indicar si existe alguna reduccién, ampliacién de alcance, alta o baja de signatarios, etc.

Ninguna modificacion.

10.2 ACLARACIONES

En caso de que exista discrepancia entre el grupo evaluador y el evaluado para algun (os) hallazgo(s),
describir en este espacio la situacion. Esta informacion sera analizada por los 6rganos colegiados
correspondientes.

No hay aclaraciones.

10.3 FORTALEZAS/DEBILIDADES

Fortalezas. Factores del laboratorio como nivel de experiencia, conocimiento, equipo, o caracteristicas
particulares, etc., que realiza bien y con las que puede lograr el éxito.

Debilidades. Factores del laboratorio en los que se carece y/o habilidades que no se poseen o actividades
gue no se desarrollan positivamente, donde se debe mejorar.

Fortalezas: Personal técnico y administrativo con conocimiento de su sistema de gestion, comprometido con
el cumplimiento de la NMX-EC-17025-IMNC-2006 y con equipo e instalaciones propios que permite realizar
sus ensayos en las condiciones acordadas con el cliente.

Debilidades: Ver No conformidades.

11. FIRMAS DE ACEPTACION DEL INFORME.

[l En mi caracter de representante de [l En mi caracter de representante de
autorizado acepto el contenido de autorizado no acepto el contenido de
este informe  de evaluacion este informe de evaluacién y me obligo a
incluyendo sus anexos. presentar la argumentacion técnica al

respecto ante la ema, en un plazo no
mayor a 5 dias habiles.(ver seccion 10.2
de este informe para mas detalles)

Fecha: Fecha:
Nombre y Firma del Nombre y Firma del
Representante Autorizado Representante Autorizado
Toda la informacién consultada y generada durante esta evaluacidon se maneja de 7 de 9
forma confidencial. La entidad mexicana de acreditacién, a.c., se reserva el
derecho de proceder conforme a sus procedimientos y a la Ley Federal sobre FOR-AC-051-06

Metrologia y Normalizaciéon en caso de que se viole la confidencialidad de este
documento.
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Numero(s) de Referencia (s): | 10LP1575 Vigilancia fuentes fijas.

Fecha de Evaluacion: 2010-10-04.

Anexo A

Alcances Evaluados

Vigilancia 10LP1575 fuentes fijas

Prueba b B T Metp gE Signatarios
de Referencia

Determinacion de la concentracién de oxigeno y .
didxido de carbono en la emision de fuentes fijas USEPA método 3A 1,2y 3

f : 2006
(método instrumental).
Determinacion Qe emisiones de monox]do dfe USEPA método 10
carbono provenientes de fuentes estacionarias 1,2y3

. ' 2006
(método instrumental).
Determinacioén de la densidad de humo en los gases
de combustion que fluyen por un conducto o NMX-AA-114-1991 1,2y 3
chimenea. Método del numero de mancha
Signatarios Autorizados:
1. M. en C. Elias Ramirez Espinoza.
2. Dr. Alfredo Campos Truijillo.
3. Ing. Jorge Ivan Carrillo Flores.
Toda la informacion consultada y generada durante esta evaluacion se maneja de 8de9

forma confidencial. La entidad mexicana de acreditacién, a.c., se reserva el
derecho de proceder conforme a sus procedimientos y a la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizaciéon en caso de que se viole la confidencialidad de este

documento.
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Anexo B

Costo de Viaticos

Nombre del Evaluador: | Ing. Juan Gabriel Vargas Torres.
Cantidad entregada: | $ 800.00

Entregado por: |[ ] entidad mexicana de acreditacién, a.c. X Laboratorio evaluado.

Detalle de Gastos y Observaciones:
NA

Fecha: 2010-10-04 Firma:

NOTAS:

= Este informe debe ser llenado por completo, de acuerdo al tipo de evaluacion que se esté realizando.

= Se imprimen por duplicado, todas las paginas, asi como los anexos, se rubrican en original por el grupo
evaluador y por el representante autorizado. Quedando dos ejemplares con firmas originales, uno en poder
del representante autorizado del laboratorio y otro en poder del evaluador lider de ema.

= El evaluador lider debe enviar este informe a la entidad en un plazo no mayor a 3 dias habiles a partir de la
fecha de término de la evaluacion.

»En caso de requerirlo se puede entregar copia fotostatica de este informe al representante de la
dependencia involucrada, firmando éste de acuse de recibo.

= Como anexo a este informe de evaluacion se debe adjuntar la Lista de Verificacidon para vigilancias y
ampliaciones y en el caso de renovaciones, reevaluaciones y acreditaciones iniciales, adjuntar el formato
FOR-LAB-006 completamente requisitado, de la cual se debe dar copia al cliente. Las listas deben describir
las evidencias presentadas por el laboratorio para demostrar e cumplimiento con los requisitos de la norma y
los criterios de evaluacion de ema.

Toda la informacién consultada y generada durante esta evaluacidon se maneja de 9de9
forma confidencial. La entidad mexicana de acreditacién, a.c., se reserva el
derecho de proceder conforme a sus procedimientos y a la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizaciéon en caso de que se viole la confidencialidad de este
documento.
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